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Visuell läsning av Multistix

1. Doppa hastigt stickan i urinen så att testfälten fuktas

2. Starta tidtagning

3. Stryk av stickan mot provtagningskärlets kant för att få bort överskottsurin

4. Jämför varje testfält med färgschemat på burken 

5. Läs av testfälten vid den tidpunkt som anges, börja med den kortaste tiden

6. Håll stickan intill färgburken och jämför noga

7. Läs av fälten i god belysning


